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2. Carga de resultados en la plataforma:
Para obtener el diagndstico del TestUrGut, los resultados de cada uno de los 6 andlisis de gPCR
multiplex (incluyendo controles positivos y negativos) deben ser introducidos en la plataforma web

GoodGut-Test™ (https://www.goodgut-test.eu/) siguiendo el Manual de Usuario.

Los datos deben subirse en archivos Excel especificos para cada multiplex, que deben incluir:

e Identificador de la muestra
e Canal de deteccion (dye)
e Valor del Ct crudo (Cq)

Los modelos de archivo Excel pueden descargarse directamente de la plataforma.
Mas informacion

¢ Instrucciones de uso (IFU, del inglés Instructions For Use) del TestUrGut gPCR Kkit:
https://www.goodgut-test.eu/. Si el acceso al sitio web no esta disponible temporalmente y no es posible
obtener las IFU, debe solicitar las instrucciones a través del correo electrénico support@goodgut.eu.

Estas le seran enviadas en un maximo de 7 dias naturales desde la recepcion de la solicitud. Este

protocolo de inicio rapido no sustituye las instrucciones de uso del producto, por lo que debe

consultarlas en la direccion electronica provista o solicitarla a través de la direccién electrénica indicada.

e Asistencia técnica: support@goodgut.eu

Escanee el codigo QR para acceder a las instrucciones de uso.
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La informacién provista en este documento puede variar debido a las continuas actualizaciones tecnolégicas del producto
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TestUrGut gPCR Kit

Intestinal Dysbiosis qPCR Kit
PROTOCOLO DE INICIO RAPIDO

El kit de gPCR TestUrGut (en inglés TestUrGut gqPCR kit - Ref. TUG-01-1024) es un dispositivo de

diagnéstico in vitro destinado al uso profesional en el laboratorio por personal cualificado (usuario profesional).
Finalidad prevista

El TestUrGut qPCR kit esta disefiado para diagnosticar la disbiosis microbiana mediante la deteccién por

gPCR de marcadores microbianos especificos en muestras de ADN extraidas de heces humanas.
Conservacion y estabilidad

El kit debe almacenarse inmediatamente después de su llegada entre -15°C y -30°C en un congelador de
temperatura constante y protegido de la luz. Los reactivos incluidos en el kit pueden mantenerse un maximo

de 24 horas entre 2-8°C durante su uso.
Informacion de seguridad

e Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

« No utilizar el kit después de la fecha de caducidad.

o Se debe establecer un flujo de trabajo unidireccional, comenzando en el area de extraccién y
seguidamente hacia las areas de amplificacion y deteccion. No se deben retornar las muestras,
reactivos ni equipos al area anterior una vez completado cada paso.

e Es obligatorio seguir las Buenas Practicas de Laboratorio (BPL):

o Utilizar ropa de proteccién, guantes desechables, gafas protectoras y mascarilla.

o No comer, beber, ni fumar en el area de trabajo.

o Lavar las manos al finalizar el analisis.

e Los consumibles y reactivos utilizados en la gqPCR deben eli

inarse en contenedores para residuos
biolégicos.
* Serecomienda realizar una descontaminacion regular de los equipos, especialmente micropipetas y

superficies de trabajo.

Precaucion: Las megamixes contienen 1,2,4-triazol, una sustancia peligrosa. Puede
perjudicar la fertilidad o causar dafios al feto. También puede suponer riesgos para los nifios
alimentados con leche materna. Deben obtenerse instrucciones especiales antes del uso. No
manipule el kit hasta haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Debe
cumplir las buenas practicas de laboratorio. En caso de exposicion manifiesta o presunta:
Consultar a un médico.
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